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血液浄化装置購入

宮城県大崎市古川穂波三丁目８番１号



仕様書 

 

１ 契約名 血液浄化装置購入 

 

２ 品名及び数量 

NO. 品名 数量 

1 血液浄化装置  1 台 

 

３ 納入場所 宮城県大崎市古川穂波三丁目 8番 1号 

 

４ 納入期限 令和 7 年 3月 21 日 

 

５ 調達品必要要件及び例示製品 

調達品については，次の必要要件を満たすことを条件とする。また，例示製品以外の同

等品による入札の場合は，別紙「物品調達の入札における同等品の取扱いについて」に基

づき，必ず入札前に同等品の確認を受けること。 

（１）血液浄化装置 

血液浄化及び血球細胞除去に使用する機器であり，以下の要件を備えていること。 

ア 装置の外形寸法は，幅 450～500mm，奥行 500～550mm，高さは 1400～1500mm の範

囲内であること。 

イ  持続緩徐式血液濾過（CHDF，CHF，CHD，ECUM）療法が可能であり，以下の要件を満

たしていること。 

（ア）重量系を用いたフィードバック制御が可能であること。 

（イ）ろ液，補液，透析液のバランス量の測定が可能であること。 

ウ  アフェレシス（PE，DFPP，PA，HA，GCAP）療法が可能であること。 

エ ポンプは，以下の要件を満たしていること。 

（ア）血液ポンプを 1 個付属し，流量制御範囲は，1～250ml/min 以上であること。 

（イ）血液ポンプ以外に治療用ポンプを 3 個付属し，流量制御範囲は 0.01～6.00L/hr

以上であること。 

（ウ）回転検知機能が搭載されていること。 



オ 全ての治療モードにおいてオートプライミングが可能であること。 

カ 20,30,50cc のシリンジﾞが使用可能であること。 

キ  押し子外れを検出可能であること。 

ク  ディスプレイはカラー液晶であり，タッチパネル機能が搭載されていること。 

ケ 回路装着ガイダンス画面が表示可能であること。 

コ 臨床中に各圧力グラフ（横軸：時間）を表示可能であること。 

サ 装置側での運転履歴のモニタ機能及び USB で治療履歴等が取得可能であること。 

シ 脱血圧，静脈圧，入口圧，ろ過圧，二次膜圧測定が可能であること。 

ス 脱血圧，入口圧の測定時に装備する，エアフリーセンサを付属すること。 

セ 本装置は，以下の装備，機能を備えていること。 

（ア）漏血検知器（ろ液側） 

（イ）血液検知器（返血側） 

 （ウ）時計機能 

（エ）加温器（2 台） 

（オ）補液液切れ検知用センサ 

（カ）警報が発生した場合，代表灯等で外部に報知する機能 

（キ）非常用バッテリー 

ソ データ通信用 LAN ポートを有しており，電子カルテシステム（（株）ソフトウェア・

サービス NEWTON 2 新版透析管理システム），と接続し透析情報や患者属性等の連携が

可能であること。 

 

【例示製品】 

 

６ 設置条件 

（１） 調達機器設置に係る対応(重機等)をはじめ，搬入・配線など設置調整費の全ての

費用を含むこと。 

（２） 接続・調整に関する全ての費用(作業費・部材費等)を含めること。 

（３） 調達機器が正常稼働するために工事・設置調整が必要となる場合は，受注者の負

NO. 製品名 

1 旭化成メディカル（株）血液浄化装置 ACH-Σ Plus i 



担として本入札金額の範囲内で整備対応すること。 

（４） 受注者は納品前に現地下見を発注者立会いの下行い，病院施設内の設備に不足が

ないことを確認し，不足があった場合には速やかにその旨を発注者に報告し，設備

対応すること。 

（５）  調達機器の設置及び使用に際し，関係機関への届出が必要な調達機器においては， 

発注者へ報告し，届出に必要な項目を報告すること。 

（６） 調達機器の納入は発注者と協議し，指定場所に納入すること。 

（７）  調達機器の設置及び使用に際し，現行機器の移動が必要な場合は発注者へ報告し，

敷地内の指定場所まで移動すること。 

 

７ サポート・障害支援体制 

（１） 調達機器の取扱いに関しては，担当する職員等が技術を習得するまで十分な教育

訓練を行うこと。 

（２） 調達機器に関する取扱い説明書を紙媒体及び PDF データで提出すること。 

（３） 納入後一定期間は，当院職員の要請に基づき、機器稼動時に技術者を派遣立会い

させ，調達機器の稼動性能を確認するとともに当院職員の使用操作に対し随時指導

することとし，その期間は，状況により，発注者と協議すること。 

（４） 納入後の故障等に対しては，迅速な修復が可能な体制を有することとし，当該体

制に関する資料を提出し発注者の了承を得ること。 

（５） 無償保証期間は，装置の納入検査日から 1 年間とする。 

（６） 無償保証期間中における定期点検費，人件費，作業費，出張費，修理部品費及び

定期交換部品費等について，すべての費用を無償とすること。ただし，過失による

故障や消耗品・事務用品を除く。 

（７） 調達機器に契約不適合があった場合は，発注者との協議により対応すること。 

（８） 仕様書に記載のない事項については，適宜，発注者との協議に応じること。 

 

８ 暴力団等の排除について 

（１） この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成 25 年 6 月 1

日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは，

契約を解除することがある。 



（２） 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ，

若しくは受託させてはならない。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者

が，排除規則の措置要件に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解除を

求めることがある。 

（３） この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」とい

う。）から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査

上必要な協力を行うとともに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若

しくは受託をさせた者が，暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，同様

の措置を行うよう指導すること。 

なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，捜査協力

及び発注者への報告が行われた場合で，これにより，履行遅延等が発生すると認め

られるときは，必要に応じて，工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。 



血液浄化装置購入

件名 数量 単位 単価（円） 価格（円） 消費税
区　分

血液浄化装置 1 台 課税

10.0%適用税率

参考明細書

摘要

消費税額

計（税込）

計（税抜）


